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兽用无针注射器（型号：NFI-AI-50/100）——新型兽用药物输送解决方案

NFI-AI-50/100NFI-AI-50/100NFI-AI-50/100NFI-AI-50/100 型兽用无针注射系统型兽用无针注射系统型兽用无针注射系统型兽用无针注射系统是针对牲

畜幼仔、宠物、家禽的新型药物输送解决方案。

可应用于常规药物和疫苗的皮下注射，主要适用

于兽医诊所（宠物医院）、养殖场等。

使用 NFI-AI-50/100 型无针注射系统能给您带

来以下优势： 避免动物疾病交叉感染

提高药物或疫苗的吸收率

消除了注射过程中针头给您造成的安全隐患

产品组成产品组成产品组成产品组成 主要技术参数

无针注射器 锂电池充电器 注射剂量：0.5ml/1ml 功率：25W
50ml 注射针筒 医用软管 工作电压：14VDC

产品图解

操作步骤操作步骤操作步骤操作步骤

1）将针筒取出吸药；

2）用医用软管将针筒与安瓿上端的进药口连接，然后将针筒插入

卡槽内；

3）将注射器头部朝上，推动针筒活塞直至注射喷头有药物射出；

4）打开电源开关（Ⅰ档为打开电源、O 档为关闭电源)；

5）当"黄色"指示灯亮（等待吸药状态），按下白色吸药按钮 2 秒,

吸药过程持续约 6 秒（此时请勿按动红色击发按钮），吸药完成"

1-1-1-1-安瓿安瓿安瓿安瓿 2222----橡皮管橡皮管橡皮管橡皮管

3333----电源开关电源开关电源开关电源开关 4444----复位按钮复位按钮复位按钮复位按钮

5555----状态指示灯状态指示灯状态指示灯状态指示灯 6666----针筒卡槽针筒卡槽针筒卡槽针筒卡槽

7777----针筒针筒针筒针筒 8888----背带挂背带挂背带挂背带挂口口口口

9999----充电接口充电接口充电接口充电接口 11110000----吸药按钮吸药按钮吸药按钮吸药按钮

11111111----击发按钮击发按钮击发按钮击发按钮 12-12-12-12-注射喷头注射喷头注射喷头注射喷头



绿色"指示灯亮（等待注射状态），按下红色打击按钮即可注射。

注意事项注意事项注意事项注意事项

①当欠压指示灯亮起，请勿继续注射，请及时充电或接入外部电源再行注射！

②击发指示灯亮起前请勿注射！

③注射时请拨开动物皮毛，并将注射喷头压紧动物皮肤！

④注射时注射器需与皮肤表面呈垂直状态，以避免对动物皮肤造成伤害！

⑤注射后，请保持 2~3 秒钟再将注射器移开！

常见故障与排除常见故障与排除常见故障与排除常见故障与排除

保养保养保养保养

保养与维护保养与维护保养与维护保养与维护

1） 当安瓿无药物时，请勿注射，以避免空打对安瓿造成损坏；

2） 避免使注射器接触灰尘、污垢、残留药物，保持其干燥、清洁；

3） 可以用湿布擦拭，但不可将其直接浸入液体中；

4） 每批次注射后请将安瓿取出放入消毒酒精中进行消毒以备下次使用；

5） 电量不足时，请暂停使用，并及时充电；

6） 注射后请及时用保护套将注射头部罩住。

存放存放存放存放

放置于 50℃以下干燥处及儿童不易触及的地方

安瓿请密闭存放

联系我们

制造商名称：常州中安医疗器械有限公司

制造商地址：江苏省常州市武进区常武中路 801号科教城 2号楼 2517
公司电话：0519-86339763
公司传真：0519-86339763
邮政编码：213164
公司主页：www.zamedical.com

如果您在使用过程中遇到问题，或对我们有建议或意见，欢迎

致电！

故障现象 故障原因 排除方法 备注

动物皮肤有药物残留

注射时未压紧动物皮肤或

注射角度不正确
按前面所述的正确方法注射

少量药物残留属

正常现象
单向阀处不密封 可将单向阀接口处加入生料带以增加密封性

击发按钮与吸药按钮失效

电路故障 联系技术部门电源按钮与复位按钮失效

指示灯不亮

运行过程发生异响 机械故障 关闭电源，联系技术部门

状态指示灯提示错乱 电量不足 请及时充电或接入外部电源

吸药后绿色指示不亮、欠压

指示灯亮
按复位按钮
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